Background
It is reported that radiodensity measured in Hounsfield units becomes more and more popular in bone property assessment, however also mismatch with DXA results is observed.
Purpose
The aim of this study is to evaluate the relationships between the results of DXA and CT with a focus on explanations for observed discrepancies. Material and methods This is a cross-sectional study; forty patients were enrolled, all patients underwent DXA and CT. A bone mineral density BMD (g/cm 2 ) was calculated for each vertebra of a lumbar spine (L1-L4 inclusive), neck, upper neck, shaft, Wards triangle and trochanter of hip. Bone radiodensity in HU was taken from each vertebral body in the sagittal, axial and coronal planes. A total vertebra body radiodensity including cortical bone and radiodensity of only cancellous bone were calculated. To assess a potential impact on DXA and CT data agreement a mean radiodensity and square of the right and left vertebral pedicles and facet joints were measured for each vertebra.
Results
A strong correlation between BMD measured using DXA and CT data was estimated with a multiply r accounting for 0,84169, p<0,0001, however the most contributing parameters were those calculated for facet joints. It has been detected that both radiodensity of only a cancellous bone and total have a weak correlation with matching BMD measurements of a proximal femur.
Conclusion
The results of DXA could be strongly influenced by hypertrophic changes of facet joints. Both CT and DXA measurements taken from a lumbar spine may have a mismatch with figures taken from hip.
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Bokov ВВЕДЕНИЕ В настоящее время в практике хирурга-вертебролога изменение качества костной ткани у пациентов пожилого возраста является распространенным патологическим состоянием, которое связано либо с низкоэнергетическими переломами, либо с увеличением частоты расшатывания имплантатов после различных фиксирующих вмешательств на позвоночнике [1, 2, 17] . Широко обсуждаемые вопросы, связанные со снижением механических свойств кости, подчеркивают необходимость достоверной оценки её качества с целью прогнозирования и профилактики этих осложнений. Однако имеющиеся данные по методологии оценки качества кости остаются противоречивыми.
Двухэнергетическая рентгеновская денситометрия (DXA) является наиболее используемым диагностическим инструментом для оценки минеральной плотности костной ткани (BMD) в рамках оценки ее качества [3] . Компьютерная томография (КТ) часто применяется при лечении различных травм и заболеваний позвоночника, и также способна определять плотность костной ткани с помощью единиц Хаунсфилда (HU) [4, 5] . Применение для оценки механических свойств костей КТ-измерений в единицах Хаунсфилда по-прежнему остается под вопросом, поскольку представленные в литературе данные по этой теме остаются противоречивыми [6, 7] . ЦЕЛЬЮ данного исследования является оценка взаимосвязей между результатами DXA и КТ с акцентом на объяснение выявленных несоответствий между результатами этих диагностических инструментов.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В поперечное исследование вошли 40 пациентов, которые были зачислены в период между августом 2015 и декабрем 2016 года. Отбирались больные, которым в рамках медицинского обследования выполнялись КТ и DXA поясничного отдела позвоночника. Больные с высокоэнергетической травмой в анамнезе и онкологическими поражениями были исключены из наблюдения.
Всем больным выполняли DXA-сканирование поясничного отдела позвоночника (от L1 до L4 вклю-чительно) и проксимального отдела бедренной кости на аппарате GE Lunar Prodigy Advance (GE Healthcare, США). КТ-сканирование проводилась на протяжении T12-L5 сегментов позвоночника на аппарата Aquilion 32 (Toshiba Corporation, Япония). Параметры сканирования включали: напряжение трубки 120 кв, сила тока трубки 300 мА, авто mAs в диапазоне 180-400; 1.0 сек/3.0 мм/0.5×32. Для расчета плотности костной ткани применялось интегрированное программное обеспечение (Vitrea, ver. 5.2.497.5523) с использованием соотношения ширина / уровень окна 2000 / 500.
Измерения радиоденсивности костной ткани были получены в HU от каждого тела позвонка в сагиттальной, аксиальной и корональной плоскостях двумя способами: получали общую радиоденсивность тела позвонка, включающую кортикальную кость, и радиоденсивность только губчатой кости. Измерения в аксиальной плоскости производились на уровне середины ножек, а в сагиттальной и корональной плоскостях -вдоль геометрического центра тела позвонка. После этого при измерении радиоденсивности в трех плоскостях рассчитывалось среднее значение в HU для губчатой кости и общая радиоденсивность тела для каждого позвонка.
Для оценки потенциального влияния ножек и фасеточных суставов на данные DXA и КТ для каждого позвонка измеряли среднюю радиоденсивность и площадь правой и левой ножек позвонка во фронтальной плоскости, а также среднюю радиоденсивность и площадь правого и левого фасеточного суставов в аксиальной плоскости. Измерения параметров фасеточных суставов производились на уровне верхней концевой пластины тела позвонка, которая использовалась в качестве эталонного ориентира.
Статистический анализ Для оценки взаимосвязей между результатами КТ и DXA использовались линейный корреляционный и множественный регрессионный анализы. 
РЕЗУЛЬТАТЫ

ОБСУЖДЕНИЕ
Ранее установлено, что изменение качества кости связано со значительным риском возникновения низкоэнергетических переломов позвоночника и нестабильностью имплантатов после выполнения фиксирующих операций на позвоночнике [8, 9, 18] . Данные о валидности различных диагностических инструментов в оценке качества костной ткани остаются до некоторой степени противоречивыми.
Бета-Коэффициент Статистическая коэффициент корреляции достоверность
Intercept 0,582215 0,0012
Радиоденсивность спонгиозной кости тела позвонка, HU 0,249655 0,001420 0,0158
Произведение средней радиоденсивности и средней 0,619886 0,000003 0,0062 площади фасеточных суставов в аксиальной проекции Средняя радиоденсивность фасеточных суставов 0,143931 0,000278 0,3434 в аксиальной проекции, HU Средняя площадь фасеточных суставов в аксиальной -0,094556 -0,000282 0,6500 проекции, мм 2 Произведение средней радиоденсивности и средней 0,310485 0,000003 0,0957 площади ножек позвонков во фронтальной проекции Радиоденсивность ножек позвонка в фронтальной -0,154015 -0,000245 0,19739 проекции, HU Средняя площадь ножек позвонков в аксиальной -0,315402 -0,001742 0,0734 проекции, мм 2 Общая радиоденсивность тела позвонка, HU 0,444726 0,002292 <0,0001 Шейка бедра r = 0,3365 p<0,0001 r = 0,3805 p<0,0001
Таблица 4 Коэффициенты корреляции и бета-коэффициенты расчетной линейной регрессионной модели для КТ и DXA измерений поясничного отдела позвоночника
Проксимальная зона шейки бедра r = 0,3834 p<0,0001 r = 0,4368 p<0,0001
Зона Варда r = 0,1368 p=0,0919 r = 0,2571, p=0,0013
Большой вертел r = 0,2639 p = p<0,0001 r = 0,3619, p<0,0001
Таблица 5 Анализ корреляции между радиоденсивностью тел позвонков по данным КТ и минеральной плотностью костной ткани проксимального отдела бедра по данным DXA
Table 5 An analysis of correlation between CT radiodensity of a vertebral body and hip BMD measurements by DXA
Остеоденситометрия является наиболее часто применяемым исследованием для оценки качества костной ткани, однако существуют убедительные доказательства того, что результаты оценки BMD в поясничном отделе позвоночника могут в значительной степени зависеть от присутствующих дегенеративных изменений не только в фасеточных суставах, но и даже от кальцификации аорты [10] . Количественная компьютерная томография обеспечивает более точные истинные объемные измерения BMD, однако этот диагностический инструмент не используется рутинно [11, 12] . КТ часто применяется в диагностических исследованиях у пациентов с различной патологией позвоночника и способна определять радиоденсивность тканей в единицах Хаунсфилда, в зависимости от степени подавления рентгеновского излучения [4] . На данный момент существует все больше доказательств того, что этот показатель сильно коррелирует с измерениями минеральной плотности кости и может иметь отношение к прогнозированию низкоэнергетического перелома или дестабилизации имплантата [13, 14] . С другой стороны, установлена умеренная корреляция между значениями КT и DXA в отношении прогноза стабильной фиксации транспедикулярного винта в ножке позвонка [15] .
В ходе анализа полученных нами данных с применением множественной регрессии была обнаружена сильная корреляция между результатами КТ и измерениями BMD, полученными с использованием DXA. При этом параметры КТ, взятые с зоны фасеточных суставов, оказались наиболее коррелированными с результатами DXA, в то время как показатели, рассчитанные для тел позвонков, имели слабую взаимосвязь с измерениями DXA. Также было обнаружено, что как радиоденсивность всего тела позвонка, так и одной только его губчатой кости имеют низкую корреляцию с BMD проксимального отдела бедра по результатам DXA. Кроме того, корреляции измерений BMD поясничного отдела позвоночника и зоны тазобедренного сустава по данным DXA имеют только умеренную статистическую зависимость. Возможным объяснением наблюдаемых несоответствий является то, что у значительной части пожилых людей тазобедренный сустав также подвержен дегенеративным изменениям, при этом подобные изменения могут быть связаны со значительным повышением BMD шейки бедренной кости [16] . Принимая во внимание влияние склеротических и гипертрофических изменений на результаты DXA, наблюдаемые несоответствия между КТ и DXA могут быть объяснены различной степенью выраженности дегенеративных изменений в тазобедренных суставах и поясничном отделе позвоночника.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты DXA имеют сильную корреляцию с данными КТ, однако на эти результаты значительное влияние могут оказывать гипертрофические изменения фасеточных суставов. Информация о минеральной плотности поясничных позвонков, полученная по результатам КТ и DXA, может не соответствовать значениям, полученным при обследовании проксимального отдела бедра, поэтому последние не должны быть вслепую экстраполированы на оценку качества костной ткани позвонков. Истинное объемное измерение конкретной области, представляющей интерес для оценки качества кости, более подходит для диагностического обследования, особенно в тех случаях, когда планируется хирургическое вмешательство на позвоночнике с установкой имплантов.
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